
判定結果 Ct value 判定結果 Ct value

1-1 陽性 31.2 1-1 陽性 30.7

1-2 陽性 31.3 1-2 陽性 30.9

2-1 陽性 36.1 2-1 陽性 35.6

2-2 陽性 36.1 2-2 陽性 36.1

3-1 陽性 29.6 3-1 陽性 29.2

3-2 陽性 29.5 3-2 陽性 29.2

4-1 陽性 37.4 4-1 陽性 37.1

4-2 陽性 36.6 4-2 陽性 36.3

5-1 陽性 33.1 5-1 陽性 32.9

5-2 陽性 33.0 5-2 陽性 32.7

6-1 陰性 40< 6-1 陰性 40<

6-2 陰性 40< 6-2 陰性 40<

7-1 陽性 34.1 7-1 陽性 33.7

7-2 陽性 34.7 7-2 陽性 34.2

NC-1 陰性 ∞ NC-1 陰性 ∞

NC-2 陰性 ∞ NC-2 陰性 ∞

PC-1 陽性 35.2 PC-1 陽性 35.0

PC-2 陽性 35.0 PC-2 陽性 34.6

ベースライン補正、Thresholdラインの設定およびＣt値の算出はQS5Dxソフトウエアによ
る自動設定にて行った。算出されたCt値が40サイクル以下の場合を陽性とし、40サイク
ルを超える場合もしくは増幅がなくCt値が算出できない場合を陰性とした。
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表１-１ ：プライマーセット1（N1） 表１-２：プライマーセット2（N2）

表１：測定結果（１回目）

ベースライン補正、Thresholdラインの設定およびＣt値の算出はQS5Dxソフトウエアによ
る自動設定にて行った。算出されたCt値が40サイクル以下の場合を陽性とし、40サイク
ルを超える場合もしくは増幅がなくCt値が算出できない場合を陰性とした。

5

6

7

陰性対照

陽性対照

Sample ID

1

2

3

4

2

3


	資料4 シート2-1_測定結果（1回目）の表

